Алматы қ.					                         				                                                                  31.07.2024 г.
Сатып алуды ұйымдастырушы Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Орталық қалалық клиникалық аурухана» МКК. 
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығы (бұдан әрі - қағидалар) бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 2024 жылға сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу туралы ақпарат (атауы, қысқаша сипаты, сатып алу көлемі және сатып алу үшін бөлінген сомасы) жеткізу мерзімі, орны және шарттары осы хабарландыруға №1 қосымшада көрсетілген.
Нақты жеткізілген тауар үшін ақы төлеу беру-қабылдау актісіне Тапсырыс беруші қол қойған және Өнім беру есеп-фактурасын ұсынған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде Тапсырыс берушімен жүргізіледі. 
Әлеуетті Өнім берушілердің жапсырылған конверттерге салынған баға ұсыныстары Алматы к., Жандосова 6. 3-қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша 31.07.2024 жылы 15 сағат 00 минуттан бастап 07.08.2024 жылы 09 сағат 00 минутқа дейін (жұмыс тәртібі 08 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан бастап 14 сағат 00 минутқа дейін) ұсынылады тел  274 66 17.
Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары көрсетілген конверттерді ашу 07.08.2024 жылы 09 сағат 15  минутта Алматы к., Жандосова 6, 3-қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша ашылады.
Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін берілген баға ұсыныстарын кері қайтарып алуға құқылы.
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған баға ұсынысы хабарландырумен, сатып алу туралы шарт жобасымен, сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігімен көзделген сұрату шарттарына сәйкес, оның тауарды жеткізуді жүзеге асыруға берген келісімінің нысаны болып табылады.
Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар.
Баға ұсыныстары көрсетілген жапсырылған конверттің беттік жағында әлеуетті өнім беруші:
әлеуетті өнім берушінің атауын, орналасқан мекенжайын, байланыс телефонын, электрондық мекенжайын, сатып алуды ұйымдастырушының атауын, орналасқан мекенжайын, қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы ұсынылатын тауарларды сатып алу атауын көрсетеді.
Белгіленген ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін ұсынылған және/немесе хабарландырудың талаптарын бұза отырып ұсынылған баға ұсыныстары көрсетілген конверт әлеуетті өнім берушіге кері қайтарылады. 
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу қорытындысын бекіту туралы шешім сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында оны бекіткен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жарияланады. (www.almaty-cgkb.kz). 

г. Алматы									                                                                                         31.07.2024 г.

Организатор закупок КГП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» Управления здравоохранения города Алматы объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий на 2024 год способом запроса ценовых предложений по правилам утвержденных Приказам Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила).
Информация о закупе лекарственных средств и медицинских изделий (наименование, краткое описание, объем закупа и сумма, выделенная для закупок) срок, условия и место поставки указана в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи и предоставления Поставщиком счет-фактуры.
Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова 6. 3 этаж, отдел государственных закупок, с 15 ч.00 мин 31.07.2024 г. до 09 ч. 00 мин 07.08.2024 г. (режим работы с 08 ч.00мин. до 17 ч.00мин за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) тел. 274 66 17. 
Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков в 09 ч. 15 мин. 07.08.2024 г. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, Жандосова 6. 3 этаж, отдел государственных закупок.
Потенциальные поставщики до истечения окончательного срока представления ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые предложения.
Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией закупаемых товаров. 
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению к Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование,  адрес местонахождения организатора закупок, 
наименование закупок товаров для участия, в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления возвращается потенциальному поставщику.
Решение об утверждении итогов закупок товаров способом запроса ценовых предложений публикуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения на Интернет-ресурсе организатора закупок (www.almaty-cgkb.kz).



Приложение №1.

	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед.изм (в тенге)
	Сумма (в тенге)

	1
	Лигатор 

	Лигатор эндоскопический – применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет располагать лигатурные кольца за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля.   7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 8,5 до 13,5 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 1600 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от модели эндоскопа, используемого специалистами: синий – для эндоскопов марки Olympas и Fujinon, красный – для эндоскопов Pentax.
	штука
	30
	145000,00
	4350000,00

	2
	Рукоятка для ларингоскопа 3,5 В, заряжаемая, средняя с аккумулятором Li-Ion, для зарядки в зарядном устройстве KaWe 
	Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 3,5 В, с аккумулятором Li-Ion, средняя, Ø 28 мм, с ксеноновой лампой (срок службы лампы  не менее 20 часов). Интенсивность света, расстояние не менее 35мм. –  9000 – 18000 люкс.  Цветовая температура - 6.500 К.  Световой поток -  70 лм. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации.
	штука
	3
	94000,00
	282000,00

	3
	Клинок для ларингоскопа со сменным фиброоптическим световодом №3
	Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света:
> 4.200 люкс / при 2,5 B
> 12.500 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов
отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 130х22мм
	штука
	6
	48000,00
	288000,00

	4
	Зарядное устройство KaWe 4000, в комплекте с сетевым адаптером для зарядки аккумуляторных рукояток
	Зарядное устройство для рукоятей ларингоскопа с аккумуляторами типов  NiMH и LiIon. 
возможность заряжать две рукоятки одновременно; индикатор состояния зарядки;    с заменяемым сетевым штепселем «всё в одном»:
ЕС 240В, ВБ 240В, США 110В
два адаптера для рукояток (тип AA)
в комплекте с настенным креплением                                                                                                                                                                                                                                                                        входное напряжение: 100В-240В +/- 10%, 50-60 Гц
максимальный ток в сети: 1,2 A
степень эффективности: 90 — 93 %
ёмкость заряда: мин. 250 mAh, макс. 4500 mAh
входное напряжение зарядного устройства: 9 VDC +/- 10 %
исходное напряжение на холостом ходе: 9 VDC
номинальное исходное напряжение: 2 x 3,6 VDC
номинальный зарядный ток: 2 x 250 mA +/- 10 %
ток по окончании зарядки: 10 — 30 mA для Li-Ion
прочность напряжения: 4 kV
защитный класс: II
допустимая температура окр. среды: 0° C — +40° C
допустимая температура хранения: -25° C — +70° C
	штука
	1
	120000,00
	120000,00

	5
	Запасной световод для клинка №3
	Запасной световод фиброоптический для клинка Macintosh №3. Диаметр не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света:
> 4.200 люкс / при 2,5 B
> 12.500 люкс / при 3,5 B
(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)
	штука
	6
	32000,00
	192000,00

	6
	Лампа ксеноновая 3,5 В для всех  отоскопов 3,5 В и ларингоскопов 3,5 В
	Лампа ксеноновая 3,5 В для фиброоптических световодов. Срок службы лампы не менее 20 часов. Интенсивность света, расстояние не менее 35мм. –  9000 – 18000 люкс.  Цветовая температура - 6.500 К.  Световой поток -  70 лм.
	штука
	6
	15000,00
	90000,00

	7
	Проводник длиной  4500 мм, диаметром  0,035 дюймов
	Проводник для манипуляций в панкреато-билиарной зоне 1 шт.
Длина проводника 4500 мм
Диаметр проводника 0,035 дюйма
Нитиноловый сердечник Наличие
Длина гидрофильного покрытия в дистальной части 70 мм
Фторсодержащее покрытие проксимальной части Наличие
Протяженность  визуальных меток на дистальном конце 420мм
Форма дистального кончика Изогнутая
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие
Пластиковая оболочка Наличие
Порт для введения физраствора на оболочке Наличие
Поворотное устройство Наличие
Стерильность Наличие
	Штука 
	1
	137000,00
	137000,00

	8
	Проводник длиной 4500 мм, диаметром 0,025 дюймов 
	Проводник для манипуляций в панкреато-билиарной зоне 1 шт.
Длина проводника 4500 мм
Диаметр проводника 0,025 дюйма
Нитиноловый сердечник Наличие
Длина гидрофильного покрытия в дистальной части 70 мм
Протяженность  визуальных меток на дистальном конце 420мм
Форма дистального кончика Изогнутая
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие
Пластиковая оболочка Наличие
Порт для введения физраствора на оболочке Наличие
Поворотное устройство Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	137000,00
	137000,00

	9
	Проводник длиной  4500 мм, диаметром  0,035 дюймов 
	Проводник для манипуляций в панкреато-билиарной зоне 1 шт.
Длина проводника 4500 мм
Диаметр проводника 0,035 дюйма
Нитиноловый сердечник Наличие
Длина гидрофильного покрытия в дистальной части 70 мм
Фторсодержащее покрытие проксимальной части Наличие
Протяженность  визуальных меток на дистальном конце 420мм
Форма дистального кончика Прямая
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие
Пластиковая оболочка Наличие
Порт для введения физраствора на оболочке Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	137000,00
	137000,00

	10
	Папиллотом: для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr., длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 20 мм, под проводник 0,035)
	Папиллотом 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм
Длина инструмента 1700 мм
Длина дистальной части 7 мм
Длина режущей струны 20 мм
Диаметр дистальной части 4,5 Fr
Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки
Предварительно изогнутая конструкция Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	2
	141800,00
	283600,00
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	Папиллотом: для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr. , длина дистального конца 3 мм 20 мм 0,035) 
	Папиллотом 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм
Длина инструмента 1700 мм
Длина дистальной части 3 мм
Длина режущей струны 20 мм
Диаметр дистальной части 4,5 Fr
Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки
Предварительно изогнутая конструкция Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	2
	141800,00
	283600,00
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	Папиллотом рабочая длина 1950мм, диаметр дистального кончика 4,4 Fr.  
	Нож 1 шт.
Совместимость с раздувающим устройством Наличие
Совместимость с инструментальным каналом 3,7мм
Длина инструмента 1950
Длина дистальной части 7мм
Длина режущей струны 20мм
Диаметр дистальной части 4,4Fr
Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Порт для введения проводника  Наличие
Отдельный канал для режущей струны Наличие
Баллон для дилатации Наличие
Длина баллона для дилатации 40мм
Закругленные концы баллона для дилатации Наличие
Визуальный маркер центра баллона для дилатации Наличие
Диаметр раздувания баллона для дилатации  от 12- до 18 мм
Рентгеноконтрастные метки баллона для дилатации 2 штуки
Расщепленный в проксимальной части канал для введения проводника Наличие
Рентгенконтрастные метки в дистальной части 2 штуки
Предварительно изогнутая конструкция Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Интегрированная ручка  Наличие
Стерильность Наличие
Количество в упаковке 1 шт.
	штука
	1
	370700,00
	370700,00
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	Трехпросветный игольчатый нож, канал 2.8 мм, длина 1700 мм 
	Нож 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм
Длина инструмента 1700 мм
Длина выдвигающейся иглы 5 мм
Диаметр иглы 0,2 мм
Диаметр дистальной части 5 Fr
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Рентгенконтрастные метки в дистальной части 3 штуки
Предварительно изогнутая конструкция Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	277700,00
	277700,00
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	Трехпросветный игольчатый нож, канал 2.8 мм, длина 1700 мм 
	Нож 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм
Длина инструмента 1700 мм
Длина выдвигающейся иглы 5 мм
Диаметр иглы 0,2 мм
Диаметр дистальной части 5 Fr
Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие
Длина изоляционного покрытия 3 мм
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Рентгенконтрастные метки в дистальной части 3 штуки
Предварительно изогнутая конструкция Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	277700,00
	277700,00
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	Баллон для извлечения камней 
	Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм
Длина инструмента 1950 мм
Инъекционное отверстие выше баллона Наличие
Порт для введения жидкостей с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Порт для проводника в дистальной части Наличие
Порт для подачи воздуха с запорным краном с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Три шприца для точного раздувания баллона Наличие
Размеры раздутого баллона  От 8,5 до 15 мм
Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 2 штук
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	157200,00
	157200,00
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	4-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм
	Щипцы захватывающие 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм
Длина инструмента 1900 мм
Четырехпроволочная корзинка Наличие
Диаметр корзинки 22 мм
Функция вращения корзинки Наличие
Пластиковая оболочка Наличие
Атравматичный закругленный дистальный конец Наличие
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	248800,00
	248800,00
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	8-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм 
	Щипцы захватывающие 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм
Длина инструмента 1900 мм
Восьмипроволочная корзинка Наличие
Четырехпроволочная конструкция корзинки в проксимальной части Наличие
Диаметр корзинки 20 мм
Функция вращения корзинки Наличие
Пластиковая оболочка Наличие
Атравматичный закругленный дистальный конец Наличие
Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие
Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	263100,00
	263100,00

	18
	[bookmark: _GoBack]Билиарный стент, для канала 3,2 мм, 8,5 Fr 
	Дренаж билиарный 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 3,2мм
Диаметр 8,5Fr
Конструкция без изгибов Наличие
Коническая форма концов  Наличие
Антимиграционные лепестки на концах Наличие
Отверстия на концах  Наличие
Длина между лепестками 100 мм
Материал изготовления Пластик
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Совместимость с устройством для введения  Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	2
	33600,00
	67200,00
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	Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr. 
	Дренаж билиарный 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм
Диаметр 10 Fr
Конструкция без изгибов Наличие
Коническая форма концов  Наличие
Антимиграционные лепестки на концах Наличие
Отверстия на концах  Наличие
Длина между лепестками 120 мм
Материал изготовления Пластик
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Совместимость с устройством для введения  Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	2
	33600,00
	67200,00
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	Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr. 
	Дренаж билиарный 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм
Диаметр 10 Fr
Конструкция без изгибов Наличие
Коническая форма концов  Наличие
Антимиграционные лепестки на концах Наличие
Отверстия на концах  Наличие
Длина между лепестками 80 мм
Материал изготовления Пластик
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Совместимость с устройством для введения  Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	2
	33600,00
	67200,00
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	Билиарный стент, для канала 3,2 мм, 8,5 Fr 
	Дренаж билиарный 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 3,2мм
Диаметр 8,5Fr
Конструкция без изгибов Наличие
Коническая форма концов  Наличие
Антимиграционные лепестки на концах Наличие
Отверстия на концах  Наличие
Длина между лепестками 90 мм
Материал изготовления Пластик
Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие
Совместимость с устройством для введения  Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	2
	33600,00
	67200,00
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	Набор для установки стентов диаметром 10 Фр, канал 3,7 мм. 
	Устройство для введения стентов 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм
Совместимость со стентом 10  Fr
Толкающая трубка и вводимый катетер Наличие
Предзаряженная конструкция Наличие
Соединительный замок Наличие
Длина инструмента 1900 мм
Регулировка длины вводимого катетера  Наличие
Порт для введения контраста и проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Минимальная длина совместимого проводника 2700 мм
Рентгенконтрастный наконечник Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	73000,00
	73000,00
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	Набор для установки стентов диаметром 8,5 Фр, канал  3.2 мм.
	Устройство для введения стентов 1 шт.
Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм
Совместимость со стентом 8,5 Fr
Толкающая трубка и вводимый катетер Наличие
Предзаряженная конструкция Наличие
Соединительный замок Наличие
Длина инструмента 1900 мм
Регулировка длины вводимого катетера  Наличие
Порт для введения контраста и проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие
Совместимость с проводником 0,035 дюйма
Минимальная длина совместимого проводника 2700 мм
Рентгенконтрастный наконечник Наличие
Стерильность Наличие
	штука
	1
	73000,00
	73000,00
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	Панкретический стент, для канала 2,8 мм 7 Fr 
	Панкреатический прямой стент, 7 Fr., для канала эндоскопов 2,8 мм, Длина между
лепестками 40 mm
	штука
	1
	88700,00
	88700,00
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	Панкретический стент, для канала 2.8мм 7 Fr 
	Панкреатический s-образный  стент, 7 Fr. для канала эндоскопов 2,8 мм, Длина между
лепестками 60 mm
	штука
	1
	88700,00
	88700,00

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	              8487600,00




   Срок поставки: в течении 5 (пяти) рабочих дней, по заявке Заказчика.
    Адрес поставки: г. Алматы, ул. Жандосова 6, аптечный склад.


